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Kieferorthopädische Apparaturen mit Brackets 
erschweren die Mundhygiene, was bei unge­
nügender mechanischer Plaquekontrolle über 
längere Zeit zu einem deutlich erhöhten Ka­
ries- und Gingivitisrisiko führt. Während klas­
sische Mundhygieneindizes auf Glattflächen 
und Approximalräume abzielen, gibt es mitt­
lerweile Modifikationen im Rahmen kiefer­
orthopädisch behandelter Zähne mit Brackets. 
Diese sind entweder im Sinne eines klinischen 
Screenings oder von Vergleichsmessungen be­
züglich Reinigungswirkung von Hand- und 
Ultraschallzahnbürsten gedacht. Die Anwen­
dung von Spezialbürsten um die plaqueretenti­
ven Areale unter den Drähten um Brackets ist 
eine ergänzende Methode, diese Areale noch 
effizienter zu pflegen (Abb. 1). Ein entsprechen­
der Index hierzu fehlt bis dato jedoch.

Im Rahmen einer Pilotstudie wurden in An­
lehnung an das Zürcher Labormodell zur 
Evaluation der Zugänglichkeit und Reinigbar­
keit von Zahnzwischenräumen bei Zähnen mit 
Brackets vier Prototypen als Weiterentwicklung 
zu einer bestehenden Kieferorthopädiebürste 
getestet (Abb. 2): Hierbei wurde ‑ kurz gesagt – 
ein standardisiertes Zahnmodell mit schwarzen 
Zähnen verwendet, bebändert und Plaque mit 
aufgepinselter Titanoxidpulverlösung simuliert, 
die sich unter standardisiertem Einbringen 
der Bürste bei Kontakt einfach entfernen lässt 
(Abb. 3). Im Rahmen der Auswertung einer im 
Handel bereits erhältlichen Kieferorthopädie-
Bürste (Kontrolle; KO) wurde bei vier Proto­
typen mit unterschiedlicher Beborstung das 
Reinigungsvermögen pro Zahn und Fläche pla­
nimetrisch gemessen (in Triplikaten). Es wurde 
ein bestehendes Scoring-System modifiziert, 
das sich auf sechs Flächen um die jeweiligen 
Brackets bezieht (Abb. 4, 5).

Die Daten können je nach Anwendung und 
Zweck entweder vereinfacht dichotom (Plaque 
ja/nein; Klinik), mit quantitativen Zahlenwer­
ten (Labor) oder daraus abgeleiteten Scores be­
stimmt werden (Abb. 6). Die Resultate zeigen, 
dass sich damit durchaus subtile Unterschiede 
zwischen den Bürsten bezüglich der Reini­
gungseffizienz darstellen lassen. Nun sind wei­
tere Arbeiten im Labor zur Validierung und kli­
nische Anwendungsstudien angezeigt, um die 
Nützlichkeit zu untermauern.
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Abb. 3  Eingespanntes und angefärbtes Modell (oben); 
der Pfeil zeigt die Laufrichtung des Bürstenhalters, der 
standardisiert eingeführt werden kann. Im Versuch 
wurden drei Hin-und-her-Bewegungen zur Reinigung 
angewendet. Unten: Beispiel einer Bürste, die bei inzi
saler Einführungsrichtung wie im vorliegenden Versuch 
vor allem die interproximalen Räume reinigt (schwarze 
Stellen, die vom Titanoxidpulver befreit wurden).

Abb. 1  Reinigung des Bracketumfeldes mit einer tail-
lierten KFO-Spezialbürste. Diese ermöglicht konzeptio-
nell die Reinigung unter dem Draht um Brackets, die von 
konventionellen Bürsten nicht oder lediglich ungenü-
gend gereinigt werden.

Abb. 2  Testbürsten (Prototypen) mit 200, 250, 300 
oder 350 Filamenten
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Abb. 6  Resultate aus dem Pilot
versuch. Bei der Berechnung des 
«Orthodontic Cleaning Score» (OCS) 
wird die Summe aller Scores durch 
die Anzahl Flächen geteilt (24 Flä-
chen). Um die approximalen Areale 
besser abzubilden, kann ein «Ortho-
dontic interproximal Cleaning 
Score» (OICS) berechnet werden, 
der die zentralen Areale nicht be-
rücksichtigt und den Gesamtscore 
durch diese Areale teilt (16 Flächen). 
Ein OICS von zwei würde beispiels-
weise angeben, dass der Mittelwert 
der Reinigungsleistung pro Fläche 
einem Score zwei und damit einer 
Reinigungskapazität von 50–75% 
entspricht, usw. Im Versuch hat 
der Prototyp mit 350 Borsten die 
eingeschlossenen Flächen am besten 
gereinigt. Die Kontrollbürste ent-
sprach in etwa dem Prototyp mit 
200 Borsten.

Abb. 5  Schematische Darstellung 
der vier Oberkiefer-Evaluationszäh-
ne mit Brackets und Draht (12–22). 
Der Draht markiert ein zervikales und 
inzisales Areal (12). Zusätzlich wer-
den die beiden Gebiete durch den 
Rand des Brackets mesial und distal 
in entsprechende Areale unterteilt 
(distal, zentral und mesial; 11). Die 
Reinigung wird planimetrisch im 
Labor gemessen und die Reinigungs-
leistung entweder quantitativ gemit-
telt oder wie in diesem Beispiel in 
vier Scores eingeteilt (< 25% [grau; 
Score 0], 25–50% [rot; Score 1], 
50–75% [orange; Score 2] und 
> 75% [grün; Score 3]; 21 und 22).

Abb. 4  Zwei Beispiele kieferortho-
pädischer Plaque-Indices. Sie ver-
deutlichen die unterschiedlichen 
Herangehensweisen. Beide sind für 
die Evaluation der Reinigung der Bra-
cketumgebung nicht gut geeignet. 
Der Index nach Beberhold et al. 
(2012) ist ein einfacher klinischer 
Screening-Index in Analogie zur pa-
rodontalen Grunduntersuchung und 
schliesst bei Grad 4 auch die Entzün-
dung der Papille als Merkmal ein. Der 
Index nach Schätzle et al. (2010) 
entstammt einer Untersuchung zur 
Reinigungseffizienz von Hand- und 
Ultraschallbürsten und fokussiert 
eher auf die Zugänglichkeit konvex 
zugänglicher Zahnareale.

Orthodontic Plaque Index (OPI)
Beberhold et al. (2012)

Modified Plaque Index for orthodontic patients
Schätzle et al. (2010)

Plaque-Ansammlung bezüglich vier Bracketbasen
(mesial, distal, okklusal/inzisal und zervikal)

Reinigungseffizienz in «Vierteln» der Gesamtoberfläche

0 Plaquefreiheit an Bracketbasis

1 Isolierte Plaque an einer Bracketbasis Reinigung auf das konvexe Profil der Inzisal-/
Zervikalkrone beschränkt (3/4 blieben ungereinigt)

2 Plaque an zwei Flächen der Bracketbasis Reinigung des konvexen Profils entlang des Brackets 
(mehr als 1/2 der Oberfläche blieb ungereinigt)

3 Plaque an drei Flächen der Bracketbasis Inzisal- und Gingivarand bleiben ungesäubert  
(1/4 bis 1/2 bleiben ungereinigt)

4 Plaque an allen Flächen der Bracketbasis Grösster Teil gereinigt, lediglich kleiner ungereinigter 
Bereich im «Schatten» (1/4 ungereinigt)


