Praxis - Fortbildung

Wurzelkanal-
fullmaterialien

E. Schéfer

Poliklinik fir Zahnerhaltung (Direktor: Prof. Dr. K. Ott),
Westfalische Wilhelms-Universitdt Miinster

Gemeinsame Publikation mit der Deutschen Zahnérztlichen
Zeitschrift

Schliisselwérter: Wurzelkanalfillung, Guttaperchastifte,
Biokompatibilitat, Zellschddigung, Wanddichtigkeit,
Epoxidharz, Zinkoxid-Eugenol

Korrespondenzadresse:

Priv.-Doz. Dr. E. Schéfer

Poliklinik ftir Zahnerhaltung

Waldeyerstr. 30, D-48149 Miinster (11968)

(Texte frangais voir page 862)

1 Einleitung

Ziel einer Wurzelkanalftillung (WF) ist es, das gesamte Wurzel-
kanalsystem dauerhaft hermetisch und biokompatibel zu ver-
schliessen, um die Passage von Fliissigkeiten und Mikroorga-
nismen im Wurzelkanal von apikal und von koronal zu verhin-
dern [53, 60, 166].

Das weltweit gebrauchlichste und bekannteste WF-Material ist
Guttapercha. Sie ist jedoch alleine nicht in der Lage, den Wur-
zelkanal dauerhaft dicht zu verschliessen. TAGGER et al. [152] so-
wie SKINNER & HIMEL [143] haben nachgewiesen, dass unab-
hiangig von der Verarbeitungstechnik der Guttapercha
(Einzelstift, warme und kalte laterale oder vertikale Kondensa-
tion sowie verschiedene thermoplastische Verfahren) ohne die
Anwendung einer Wurzelkanalfiillpaste (WF-Paste = Sealer)
stets unzureichend abgedichtete Wurzelkanalbereiche zu beob-
achten waren. Gleichzeitig sind WF-Pasten als alleiniges WF-
Material bislang ebenfalls nicht in der Lage, den Wurzelkanal
dauerhaft bakteriendicht und hermetisch auszufiillen [67, 166],
da fast alle WF-Pasten, insbesondere bei grésserem Volumen,

Nach der Reinigung und
Formgebung des Wurzelka-
nalsystems muss dieser
Hohlraum dauerhaft herme-
tisch und bakteriendicht
verschlossen werden, um ei-
ne Penetration von Mikroor-
ganismen und bakteriellen
Toxinen in das endodonti-
sche System zu verhindern.
Hierzu sind in erster Linie
WEF-Pasten in Kombination
mit speziellen Kernmateria-
lien geeignet. Diese Mate-
rialien dlirfen, um einen un-
durchléssigen Verschluss
des Wurzelkanalsystems zu
gewadbhrleisten, nicht resor-
bierbar sein und missen ei-
ne gute Gewebevertraglich-
keit aufweisen, damit sie im
Bereich des Ubergangs von
der Wurzelkanalfillung zum
periapikalem Gewebe als
Wundverband fungieren
kénnen. Mit den derzeit
vorliegenden Wurzelkanal-
fillmaterialien kénnen diese
Forderungen weitestge-
hend erfillt werden.

kontrahieren und somit eine ungentigende Wanddichtigkeit re-
sultiert [25, 174].

Demzufolge sollte eine WF hauptsichlich aus einem volumen-
stabilen Kernmaterial in Form eines (oder mehrerer) WE-Stif-
te(s) und einer erhidrtenden WF-Paste bestehen, wobei letzterer
lediglich die Aufgabe zukommt, die Inkongruenzen zwischen
der Form der Wurzelkanalwand und jener des Kernmaterials
volumenstabil auszufiillen [53, 60, 67, 158, 162, 166].
Weichbleibende WF-Pasten sind zum definitiven Verschluss ei-
nes Wurzelkanals weder alleine noch in Kombination mit einem
oder mehreren WF-Stiften geeignet, weil diese Pasten 16slich
sind und von vitalem Gewebe resorbiert werden [112, 166], was
eine Reinfektion des Wurzelkanalsystems ermdoglicht.
Grundsétzlich wirken alle WF-Pasten bei direktem Kontakt mit
Nervengewebe mehr oder weniger stark ausgepragt neuroto-
xisch [45, 158, 166]. Im Rahmen der endodontischen Behand-
lung stellt die Uberfiillung von WF-Materialien in den Mandi-
bularkanal die hdufigste Ursache von Nervenschdden dar [82].
Zur Vermeidung und rechtzeitiger Erkennung derartiger, unter
forensischen Aspekten relevanter Komplikationen sind die ex-
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Abb. 1 Massive Uberfiillung einer WF-Paste in den Canalis mandi-
bularis
Fig.1  Important surplus de pate OC dans le canal mandibulaire

akte Bestimmung und Dokumentation der Arbeitslange vor der
Wurzelkanalaufbereitung sowie die rontgenologische Kontrolle
nach der WF von entscheidender Bedeutung (Abb. 1). Auf die
neurotoxische Wirkung der verschiedenen WF-Pasten wird im
Weiteren jeweils gesondert eingegangen.

Neben der Auswahl geeigneter WF-Materialien und einer ada-
quaten WEF-Technik ist die post-endodontische Versorgung je-
des wurzelkanalgefiillten Zahnes von ausserordentlicher Be-
deutung [23, 170]. SAUNDERS und SAUNDERS haben in einer
Ubersicht auf die Wichtigkeit einer bakteriendichten tem-
porédren wie auch permanenten Versorgung eines Zahnes nach
WEF hingewiesen, um eine Reinfektion des gefiillten Wurzelka-
nals wirkungsvoll zu verhindern [Ubersicht bei 131]. Neben
dieser Pravention einer Bakterienpenetration in das Wurzel-
kanalsystem, welche die gesamte endodontische Therapie ge-
fédhrden kann [170], sollte auch unter dem Aspekt der Fraktur-
prophylaxe moglichst bald nach der WF eine die Zahnhart-
substanz stabilisierende Restauration des wurzelkanalbehan-
delten Zahnes erfolgen.

2 Erhéartende Wurzelkanalfiillpasten
2.1 WF-Pasten auf Zinkoxid-Eugenol-Basis

Diese Pasten werden als Zweikomponenten-Praparate angebo-
ten (Tab. 1), die nach Vermischen von Pulver und Fliissigkeit
durch Bildung eines wenig widerstandsféhigen, porésen Zink-
eugenolates ([C,;H,,O,],Zn) erhirten [169]. Uberschiissiges,
freies Eugenol (2-Allyl-2-Methoxyphenol) liegt auch bei sach-
gerechter Anmischung stets an das Eugenolat sowie an Zink-
oxid gebunden vor und kann dadurch das Zinkeugenolat in sei-
ner Integritdt schwéchen [144]. Wie von mehreren Autoren
ferner nachgewiesen wurde, ist dieses Eugenolat in Gewebe-
fliissigkeit 16slich [39, 112, 169], sodass diese WE-Pasten aus-
schliesslich in Kombination mit einem (halb-)festen Kernma-
terial zur Anwendung gelangen diirfen [166]. Unter diesen
Bedingungen weisen sie gute klinische Ergebnisse auf und sind
in der Lage, den Wurzelkanal dauerhaft randstandig zu ver-
schliessen [111, 113, 156, 157, 162].

Im direkten Zellkontakt erwies sich Eugenol in In-vitro-Versu-
chen als genotoxisch [45] sowie als zytotoxisch auf verschiede-
ne humane und tierische Zellen [43, 52, 76]. Auf humane Gingi-
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vafibroblasten ist eine zytotoxische Wirkung bis zu einer Eu-
genol-Konzentration von <1,9 pM nachweisbar [43]. Dieser Ef-
fekt ist zeitabhédngig, wobei die nach dem Anmischen derartiger
WE-Pasten festzustellende initiale Zytotoxizitdt kontinuierlich
abnimmt [43]. HUME [69] zeigte, dass Eugenol bis zu einer Kon-
zentration von 10-4M die Zellatmung von menschlichen Pulpa-
zellen sowie Mausefibroblasten hemmt. KLABER et al. [76]
haben aber darauf hingewiesen, dass derartige In-vitro-Unter-
suchungen keine direkten Riickschliisse auf die In-vivo-An-
wendung von WF-Pasten erlauben.

In Implantationstests entfalteten WF-Pasten auf Zinkoxid-Eu-
genol-Basis geringgradige bis schwere zytotoxische Wirkungen
[99, 118], welche indes nach einem Zeitraum von 3 Monaten
nicht mehr nachweisbar waren [99].

Mutagene Effekte konnten fiir diese WF-Pasten im Ames-Test
nicht nachgewiesen werden [45, 110]. Ein Zusammenhang zwi-
schen der Anwendung der WF-Pasten auf Zinkoxid-Eugenol-
Basis und karzinogenen, mutagenen und reproduktionstoxi-
schen Effekten wurde bislang nicht nachgewiesen [110].
Gelangen WF-Pasten auf Zinkoxid-Eugenol-Basis in das perira-
dikulare Gewebe, so werden sie teilweise resorbiert, was in hi-
stologischen Untersuchungen anhand von phagozytierten Ma-
terialpartikeln nachgewiesen wurde, sowie bindegewebig
abgekapselt [156, 157]. Bei massiver Uberfiillung dieses Materi-
als in das periapikale Gewebe kann es aufgrund der temporédren
toxischen Wirkung des Eugenols auf das periapikale Gewebe zu
einer negativen Beeinflussung des Heilungsverlaufs [100, 111]
bis hin zu Nekrosen des Desmodonts oder des Knochens kom-
men [31, 90]. Eine geringgradige Irritation des periapikalen Ge-
webes bei Uberfiillung mit diesen WF-Pasten wird neben dem
Eugenol auch dem Zinkoxid zugesprochen [97, 111].
Insbesondere bei Uberfiillung von WE-Pasten auf Zinkoxid-Eu-
genol-Basis in das periapikale Gewebe ist das neurotoxische
Potenzial des Eugenols von Bedeutung [27, 85], welches vor al-
lem bei raumlicher Nahe zum Canalis mandibularis zu Sensibi-
litatsstorungen bis hin zu irreversibler Hemmung der Nervakti-
vitdt fiihren kann [17]. Dartiber hinaus liegen einige klinische
Hinweise darauf vor, dass WF-Pasten auf Zinkoxid-Eugenol-
Basis nach Uberfiillung im Oberkiefer-Seitenzahnbereich die
Entstehung einer Aspergillose in der Kieferhohle férdern kon-
nen, da dem in diesen WF-Pasten enthaltenen Zinkoxid grosse
Bedeutung fiir das Wachstum eines Aspergilloms in der Kiefer-
héhle zugesprochen wird [7, 78, Ubersicht bei 79].

Wie Einzelfallbeschreibungen belegen, kann in WF-Pasten ent-
haltenes Eugenol sogar in kleinen Mengen als Allergen eine
Kontakturtikaria hervorrufen und unterhalten [5, 50]. In sehr
seltenen Fallen muss somit mit einer moglichen Kontaktallergie
gegen Bestandteile dieser WF-Pasten gerechnet werden. Bei
Kenntnis des Vorliegens einer Allergie gegen Eugenol oder Pe-
rubalsam, welche bei etwa 4% der Bevolkerung vorliegt [79],
sollte daher auf eine WF-Paste ausgewichen werden, die diese
Bestandteile nicht enthalt. Andere durch WE-Pasten auf Zink-
oxid-Eugenol-Basis verursachte systemische Nebenwirkungen
sind bislang nicht bekannt geworden.

2.2 WF-Pasten auf Epoxidharz-Basis

SCHROEDER stellte im Jahre 1954 den ersten Vertreter aus dieser
Gruppe der WF-Pasten vor, das AH26 [133]. Diese WF-Pasten
(Tab.1) weisen ein sehr gutes Abdichtungsvermégen und eine
gute Volumenbestandigkeit auf [44, 53], wobei AH26 beim Ab-
binden eine Initialexpansion zeigt [168]. Bei sachgerechter An-
wendung entfalten sie kaum irritierende Wirkungen auf das pe-
riapikale Gewebe. In einer prospektiven Studie an insgesamt



Tab. 1

soweit von den Herstellern deklariert und somit bekannt

Basis

Zinkoxid-Eugenol

Praparate und Hersteller

Aptal-Harz
(Speiko, MUnster)

Wurzelkanalfillmaterialien

Auswahl einiger Produkte aus den verschiedenen Gruppen erhédrtender WF-Pasten sowie deren prozentuale Zusammensetzung,

Zusammensetzung

Komponente A

Komponente B

Zusammensetzung nach [156]

Hermetic
(Lege Artis, Dettenhausen)

AH26
(DeTrey Dentsply, Konstanz)
Zusammensetzung nach [45]

Epoxidharz

AHPlus
(DeTrey Dentsply, Konstanz)

Methakrylat Hydron

(Hydron Canada)

Diaket

(Espe, Seefeld)
Zusammensetzung nach [17]

Polyketon

Kalziumsalicylat Apexit
(Vivadent, Ellwangen)

Zusammensetzung nach [45]

Sealapex
(Kerr, Karlsruhe)
Zusammensetzung nach [45]

Ketac-Endo
(Espe, Seefeld)

Glasionomer-Zement

Endion
(Voco, Cuxhaven)

Kloroperka N-O

(N-O Therapeutics, Oslo,
Norwegen)

Zusammensetzung nach [17, 111]

Guttapercha

Medikamentenzusétze

ZnO 60% Eugenol 60%
Silber 10% Perubalsam 40%
Thymol 2%

p-Chlor-m-Kresol 1%

ZnO 60% Eugenol 89%
Zirkonoxid 30% Perubalsam 11%

Zinkacetat 2%

Wismut-(ll)-oxid 60%
Hexamethylentetramin 25%

Bisphenol-A-diglycidylether 100%

Silber 25%

Titandioxid 5%

Epoxybisphenol Amino-Adamantan
Kalziumwolframat N,N-Dibenzyl-5-oxanonan
Zirkonoxid Kalziumwolframat

Zirkonoxid
2-Hydroxyethylmethakrylat

Wismutphosphat 3%
Zn0O 97%

Dichlorophen 0,5%
Triethanolamin 0,2%
Vinyl-Kopolymer 23,3%
Propionylacetophenon 76%
Trimethylhexandioldisalicylat 25%
Wismutkarbonat 18%

Kalziumhydroxid 32%
Kolophoniumhydrat 31,5%

SiO, 8% Wismutoxid 18%

Ca0 5,6% SiO, 15%

ZnO 5,5% 1,3-Butandioldisalicylat 11%
Trikalziumphosphat 4% Kolophoniumhydrat 5,4%

Polydimethylsiloxan 2,5%
Zinkstearat 2,3%

Kalziumhydroxid 25%
Zn0O 6,5%

Trikalziumphosphat 5%
Zinkstearat 1,4%

Polymethylensalicylat 33%
Bariumsulfat 19%
Titandioxid 5%

Polyacrylséure
Weinsaure

Kalzium-Lanthan-Natrium
Fluorophosphor-Aluminium-
Silikat

Fluorosilikatglas 22%
Polyacrylsaure 10%
Kontrastmittel 63%
Guttapercha 19,6%
Kanada-Balsam 17%

Kolophonium 14%
ZnO 49,4%

Wasser 100%

Chloroform 100%

Paraformaldehyd

Kortikosteroide

N2 Normal / Universal
(Hager & Werken, Duisburg)
Zusammensetzung nach [45]

Endomethasone N

ZnO 63%
Wismutnitrat 15%
Wismutkarbonat 10%
Paraformaldehyd 7%
Titandioxid 3,6%

Hydrocortisonacetat 1%

Eugenol 77%
Erdnussol 20%
Rosenol 1,8%
Lavendeldl 1,2%

Eugenol 91%

(Pharma-Dental, Bonn)

810 gefiillten Wurzeln wiesen nach einem Jahr jene mit AH26
als WF-Paste den besten Zustand des periapikalen Gewebes
auf, gemessen am Periapikal-Index (PAI) [111].

AH?26, ein élteres Epoxidharz, enthdlt Hexamethylentetramin
(Methenamin=1,3,5,7-Tetraaza-adamantan (CH,),N, [3]), wel-
ches beim Einengen von Formaldehyd und Ammoniak entsteht
[31]. Im saurem Milieu wird aus Hexamethylentetramin For-
maldehyd abgespalten [3]. AH26 setzt unmittelbar nach dem
Anmischen eine zeitlich begrenzte, dusserst geringe Menge von
Formaldehyd frei, mit einem Maximum am zweiten Tag nach

Dijodthymol 25%
Bariumsulfat 15%

Zn0O 49%
Magnesiumstearat 10%

dem Anmischen [145]. Diese Formaldehydfreisetzung ist spater
auch mit feinsten Analyseverfahren nicht mehr nachweisbar.
Die freigesetzte Menge an Formaldehyd ist etwa 300- bis 1000-
fach geringer im Vergleich zu WF-Pasten mit Paraformaldehyd-
zusatz, wie z.B. N2 [145].

Aufgrund der Formaldehydfreisetzung wéhrend der Abbinde-
reaktion von AH26 ist an Rattenpulpazellen nach mehrtagiger
Applikation eine geringgradige Hemmung der zelluliren DNA-
Synthese nachzuweisen [95]. Auch andere Studien berichteten
tiber zytotoxische Reaktionen von AH26 an Rattenknochenzellen
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[154], menschlichen Karzinomzellen [105], humanen Gingivafi-
broblasten [15, 76] sowie an Mausefibroblasten und Rattenpul-
pazellen [90]. Ferner zeigte diese WF-Paste bei Implantationsver-
suchen initial eine Zytotoxizitdt, welche nach einigen Wochen
deutlich abnahm und kaum noch nachweisbar war [122].
Mutagene Effekte wurden im Ames-Test an Salmonella typhimu-
rium festgestellt, was von den Autoren auf den Gehalt von Bis-
phenol-A-diglycidylether (Tab. 1) sowie auf die zeitlich be-
grenzte Freisetzung von Paraformaldehyd wahrend der
Abbindereaktion dieser WEF-Paste zuriickgefiihrt wurde [32,
110, 135]. Im abgebundenen Zustand sind Epoxidharze als bio-
logisch weitgehend inert zu bewerten [14, 23, 45, 145, 161].

Im direkten Kontakt zum N. phrenicus der Ratte zeigte AH26
nach einer Kontaktzeit von 30 Minuten eine partielle Hem-
mung der Aktionspotenziale [17]. Diese neurotoxische Wirkung
hatte teilweise bleibende Schaddigungen der Nervenfunktion
zur Folge [17].

Als dusserst seltener Zwischenfall bei der Anwendung von
AH?26 finden sich in der Literatur Hinweise auf Kontaktallergi-
en gegen Bestandteile dieser WF-Paste auf Epoxid-Basis [64]. Es
wurde berichtet, dass es nach der intrakanaldren Applikation
von AH26 bei einem Patienten zu einem Erythem im Bereich
des Gesichts und des Nackens gekommen ist. Durch einen
Epikutantest wurde der Verdacht einer allergischen Kontaktsen-
sibilisierung gegen Bestandteile der WF-Paste AH26 bestétigt
[65].

Weitere systemische Nebenwirkungen sind bislang nicht be-
kannt geworden. Da bei dem élteren Epoxidharz, AH26, nur
wahrend einer kurzen Dauer mit einer messbaren Formalde-
hydfreisetzung zu rechnen ist, ist auch bei einem spateren
Nachweis einer Formaldehydallergie in der Regel die Entfer-
nung der WF-Paste nicht erforderlich [81, 150].

Bei Kenntnis des Vorliegens einer Formaldehydallergie kann auf
ein, unter physikalischen und werkstoffkundlichen Aspekten
gleichwertiges Nachfolgeprodukt, AHPlus, ausgewichen werden.
Dieses setzt zu keinem Zeitpunkt Formaldehyd frei [84], weil der
fiir die Formaldehyd-Freisetzung verantwortliche Inhaltsstoff des
AH?26, Hexamethylentetramin, im AHPlus nicht mehr enthalten
ist [166]. AHPlus wies in verschiedenen In-vitro-Tests keinerlei
genotoxische oder mutagene Effekte auf [92]. In einer klinischen
Studie wurden lediglich 4 von 58 mit AHPlus mittels lateraler
Kondensation gefillter Zdhne nach einem Jahr als Misserfolg
eingestuft [1]. Im Vergleich zur WF-Paste Sealapex ergaben sich
damit keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der klini-
schen Misserfolgshdufigkeit nach einem Jahr [1]. Auch in einer
In-vivo-Untersuchung an Hundezdhnen wurden fiir AHPlus
sehr gute Ergebnisse beobachtet, indem nach 90 Tagen bei der hi-
stologischen Untersuchung des periapikalen Gewebes nach WF
mit AHPlus weder entziindliche Infiltrate noch Zonen einer Ne-
krose gefunden wurden [90]. Somit kann AHPlus hinsichtlich
seiner Biokompatibilitat als verbessertes Produkt im Vergleich zu
AH?26 angesehen werden [90, 92].

Insgesamt sind WF-Pasten auf Epoxidharz-Basis als empfeh-
lenswert einzustufen [53, 145].

2.3 WF-Pasten auf Methakrylat-Basis

Aus dieser Gruppe liegt derzeit nur eine WF-Paste vor (Tab.1),
das Hydron (2-Hydroxyethylmethakrylat). Dieses hydrophile
Gel wurde erstmals 1975 von RISING et al. beschrieben [127]. Es
polymerisiert innerhalb weniger Minuten auch unter Feuchtig-
keitseinfluss [9]. Erhédrtet es im feuchten Milieu, so expandiert
es unkontrollierbar [155] und bindet inhomogen ab [53]. Dem-
gegeniiber schrumpft dieses Material unter trockenen Bedin-
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gungen [53]. Zusammen kann dies zur Folge haben, dass bei
Anwendung von Hydron eine vergleichsweise wenig randdich-
te WF resultiert [115]. In einer vergleichenden Studie wiesen die
mit Hydron mittels vertikaler Kondensation gefiillten Wurzel-
kanile haufiger Undichtigkeiten auf als alle mit anderen WEF-
Pasten gefiillten Kanale [115].

Hydron ist teilweise resorbierbar [50], wie anhand von Implan-
tationsversuchen an Ratten [155] sowie mittels histologischer
Untersuchungen an Hunden [172] nachgewiesen wurde.
Wihrend einige Autoren Hydron eine gute Gewebevertraglich-
keit zusprachen [125, 126], wiesen andere Arbeiten nach, dass
Hydron einerseits im Subkutangewebe der Ratte entziindliche
Reaktionen erzeugte [53] sowie andererseits im periapikalen
Gewebe Entziindungsprozesse verursachte oder unterhalten
konnte [87], bis hin zu Resorptionen des periapikalen Knochens
[53]. Auch in Zellkulturversuchen zeigte sich eine erhebliche
Zytotoxizitat dieser WF-Paste, indem frisch angemischtes Hy-
dron eine Hemmung des Zellstoffwechsels um etwa 94% und
abgebundenes Hydron um ca. 59% bewirkte [96].

In einer prospektiven klinischen Studie wiesen mit Hydron
wurzelkanalgefiillte Zdhne nach 5 Jahren einen réntgenolo-
gisch als schlechter bewerteten Zustand des periapikalen Ge-
webes im Vergleich zu mit AH26 gefiillten Wurzeln auf [124].
Ferner wirkt Hydron bei rdumlicher Nahe zu Nervenfasern
neurotoxisch [121].

Zusammenfassend kann die Anwendung von Hydron nicht
empfohlen werden [53, 84].

2.4 WF-Pasten auf Polyketon-Basis

Bei dem einzigen Vertreter dieser Gruppe, der WF-Paste Diaket
(Tab.1), welche bereits 1951 erstmals beschrieben wurde [70],
hértet eine Mischung aus Vinylpolymerisaten infolge Komplex-
bildung zu wasserunloslichen, zyklischen Komplexen aus, wel-
che in einigen organischen Losungsmitteln 16slich sind [23, 39].
Im Zellkulturtest an humanen Gingivafibroblasten [15, 76] und
an Pulpazellen der Ratte [95] erwies sich Diaket als zytotoxisch
[36] sowie bei Untersuchungen am N. phrenicus der Ratte als
neurotoxisch (Abb. 2), wobei die dabei resultierende Hemmung
der Aktionspotenziale reversibel war [17]. Hingegen sind die
Irritationen des periapikalen Gewebes bei direktem Kontakt zur
WE-Paste insgesamt vergleichsweise gering ausgepragt und
klingen nach einigen Wochen vollstandig ab [95, 109]. Wahrend
und nach der Abbindereaktion zeigt Diaket weder karzinogene
noch mutagene Wirkungen [136].

Insgesamt sind die Biokompatibilitat, die Volumenbestandigkeit
sowie das Abdichtungsverhalten von Diaket allgemein als gut
zu bezeichnen [113, 114]. Nachteilig ist demgegentiber die sehr
kurze Abbindezeit von lediglich 7 Minuten zu bewerten [166],
da Diaket somit fiir zeitaufwandige WF-Techniken problema-
tisch erscheint. Dariiber hinaus wird teilweise die hohe Visko-
sitat der angemischten Paste kritisiert [158]. Ferner kann eine
nach der vollstandigen Aushartung von Diaket ggf. notwendige
Entfernung der WF-Paste aus dem Wurzelkanal schwierig sein.

2.5 WF-Paste auf Polydimethylsiloxan-Basis

Zu dieser WF-Paste, RSA RoekoSeal Automix, liegen bislang
nur sehr wenige In-vitro- und noch keine In-vivo-Studien vor.
Erste Berichte zum Abdichtungsverhalten dieser WF-Paste, wel-
che beim Abbinden geringgradig expandiert, deuten auf eine
gute Wandstandigkeit unter verschiedenen In-vitro-Bedingun-
gen hin, welche jener der WF-Paste AH26 entspricht oder diese
sogar Ubertrifft [29, 30]. Die Autoren weisen aber darauf hin,
dass neben dem Aspekt des Abdichtungsverhaltens insbeson-



Abb.2  Uberfiillung der WF-Paste Diaket in den Canalis mandibu-
laris, welche erst aufgrund einer vom Patienten wahrgenommenen
Parésthesie 2 Tage nach der WF diagnostiziert wurde. Nach opera-
tiver Entfernung der WF-Paste aus dem Nervkanal litt der Patient
weitere 2 Jahre zunéchst an einer Pardsthesie und spéter an einer
Hypaésthesie des N. alveolaris inferior

Fig.2  Surplus de pate OC Diaket dans le canal mandibulaire, qui
n‘a été diagnostiqué que 2 jours aprés ['obturation en raison d’'une
paresthesie remarquée par le patient. Apreés le retrait de la pate OC
du canal nerveux, le patient a souffert pendant 2 ans tout d’abord
d'une paresthésie puis d'une hypoesthésie du nerf alvéolaire in-
férieur.

dere auch Untersuchungen zur Biokompatibilitat dieser WEF-
Paste vorliegen miissen, bevor eine endgiiltige vergleichende
Bewertung erfolgen kann.

Daher kénnen zum derzeitigen Zeitpunkt Empfehlungen zu
dieser WF-Paste noch nicht gegeben werden.

2.6 WF-Pasten auf Salicylat-Basis mit Kalziumhydroxid

Diese Pasten (Tab.1) setzen wihrend ihrer Abbindereaktion in
Abhingigkeit vom Prédparat unterschiedliche Mengen an zyto-
toxischen, aber keinerlei mutagene Bestandteile frei [45]. So
konnte fiir die WF-Paste Apexit eine genotoxische Wirkung
nicht nachgewiesen werden [61].

Mit experimentellen Testmethoden an Rattenpulpazellen konn-
te nach mehrtdgiger Liegedauer unterschiedlicher WF-Pasten
dieser Gruppe eine Hemmung der zelluliren DNA-Synthese
nicht gefunden werden [95]. Verschiedene In-vitro-Studien
wiesen eine nur sehr geringe oder sogar gar nicht nach- weis-
bare zytotoxische Wirkung dieser WF-Pasten nach [16, 46, 52,
88, 105]. Hingegen wurden in primdren und permanenten
Fibroblastenkulturen bei einem Priparat (Sealapex) deutliche
zytotoxische Effekte festgestellt [8, 46].

Apexit erwies sich in einer aktuellen Untersuchung als dusserst
zellvertraglich, indem diese WF-Paste weder im frisch ange-
mischten noch im abgebundenen Zustand eine nachweisba-
re Hemmung der Zellproliferation von immunkompetenten
T-Zellen bewirkte [14].

Bei direktem Kontakt zum periapikalen Gewebe rufen diese
Materialien nur vergleichsweise gering ausgepragte entziindli-
che Reaktionen hervor, wie Implantationstests an Ratten erge-
ben haben [99]. Insofern weisen diese WF-Pasten auf Salicylat-
Basis eine gute bis ausgezeichnete Biokompatibilitat auf [63].
Kalziumhydroxid-haltige WF-Pasten auf Salicylat-Basis wirken
im direkten Kontakt zu Nervengewebe neurotoxisch [34, 140].
Im Vergleich zu beispielsweise WF-Pasten mit Formaldehyd-

Wurzelkanalfillmaterialien

Zusatz tritt ihre neurotoxische Wirkung jedoch spater ein, ist
geringer ausgeprdgt und halt nur iiber einen kiirzeren Zeitraum
an [140].

Hinsichtlich Dichtigkeit und Volumenbestandigkeit sind Kal-
ziumhydroxid-haltige WF-Pasten auf Salicylat-Basis, insbeson-
dere Apexit, initial als gut zu bewerten [4, 72, 93, 180]. Fiir eini-
ge Vertreter dieser Gruppe steht indes der Nachweis noch aus,
dass eine langerfristige direkte Exposition gegeniiber Gewebe-
und oralen Fliissigkeiten nicht zu Auflésungsprozessen oder
Desintegration der WF-Paste fiihrt [160, 170]. So wurde unter
In-vitro-Bedingungen nachgewiesen, dass Wurzelkanile, wel-
che mittels lateraler Kondensation von Guttapercha-Stiften un-
ter Verwendung der WF-Paste Sealapex gefiillt worden waren,
bereits nach 60 Tagen in 80% aller Falle eine vollstandige bakte-
rielle Rekontamination aufwiesen [141]. Dies wurde von den
Autoren auf die Loslichkeit der WF-Paste in Speichel und Ge-
webefliissigkeit zuriickgefiihrt, was die Ausbildung deutlicher
Randspalten im Wurzelkanal zur Folge hatte [93, 130, 175]. Zu
dhnlichen Ergebnissen kamen auch andere Autoren, indem
Sealapex tibereinstimmend als 16slich beurteilt wird [153, 175].
In einer Untersuchung an Kalziumhydroxid-haltigen WEF-Pas-
ten wurde nachgewiesen, dass Sealapex in feuchter Umgebung
eine volumetrische Expansion von 80-200% zeigte [19]. Die
Autoren folgerten, dass die Wasseraufnahme dieser WEF-Paste
die Loslichkeit und zugleich die Resorbierbarkeit dieses Materi-
als erhoht [19]. Zu dhnlichen Ergebnissen kamen auch WRBAS et
al. [173], indem in ihren Untersuchungen Sealapex eine Wasser-
aufnahme nach 14 Tagen von 1,9% zeigte, und damit wesentlich
mehr Wasser aufnahm als beispielsweise Diaket mit 0,18%.
Auch wurde von den Autoren bei der WF-Paste Sealapex eine
erhebliche Expansion wihrend der Wasserlagerung beobachtet
[173]. Apexit wird hingegen auch langerfristig ein gutes Abdich-
tungsverhalten bescheinigt [93], wobei offensichtlich diese WE-
Paste im Gegensatz zum Sealapex nicht durch Gewebefliissig-
keit auf- oder angeldst werden kann.

2.7 WF-Pasten auf Glasionomer-Zement-Basis

Bislang sind zwei WF-Pasten auf Glasionomer-Basis auf dem
Dentalmarkt erhaltlich (Tab.1). Bei diesen wird feinstteiliges
Kalzium-Aluminium-Fluoro-Silikatglas mit einer wiéssrigen
Losung einer Polycarbonsdure vermischt.

Diese WF-Pasten gelten als weitgehend gewebevertraglich [83,
120, 178], wenngleich nach WF mit Ketac-Endo an Hundezih-
nen nach 270 Tagen in der histologischen Untersuchung des pe-
riapikalen Gewebes Zeichen eines gering ausgepragten, ent-
ziindlichen Infiltrats mit einer Reduktion der Fibroblastenzahl
festgestellt wurde [89].

Im periapikalen Gewebe werden WF-Pasten auf Glasionomer-
Basis nicht resorbiert. Die WF-Paste Ketac-Endo wies in einer
vergleichenden Studie nach 14-tagiger Wasserlagerung mit ei-
ner mittleren Wasseraufnahme von 4,3% die hochste Wasser-
aufnahme aller untersuchter WF-Pasten auf [173]. Mutagene
oder zytotoxische Effekte der WF-Paste Ketac-Endo konnten
bei In-vitro-Tests nicht nachgewiesen werden [32].

Erste Berichte deuten auf ein klinisch akzeptables Abdichtungs-
verhalten der WF-Paste Ketac-Endo hin [120, 175], welches je-
nem der WF-Pasten auf Zinkoxid-Eugenol-Basis weitgehend
entspricht [123]. Im Vergleich zur WF-Paste AH26 zeigten mit
Ketac-Endo wurzelkanalgefiillte Zdhne indes eine signifikant
héhere Farbstoffpenetration [6]. In Nachuntersuchungen (6-18
Monate) von mit Ketac-Endo wurzelgefiillten Zdhnen ergaben
sich gute klinische Ergebnisse [41].

2.8 WF-Pasten auf Guttapercha-Basis
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Die Methode, Guttapercha in Chloroform zu 16sen, um mit dem
so entstehenden Chloropercha eine WF durchzufiihren, ist be-
reits vor Uber 100 Jahren erstmals beschrieben worden [53].
Schon Black hat diese Methode der WF ausfiihrlich beschrieben
[10]. Heute sind diese WF-Techniken als historische Methoden
der WF und nicht als moderne, den aktuellen Kenntnissen der
Endodontologie entsprechende Verfahren einzustufen.
WE-Pasten auf Guttapercha-Basis (Tab.1) bestehen aus einer
Guttaperchaldsung in einem organischen Losungsmittel, wie
z.B. Chloropercha (Chloroform), Eucapercha (Eukalyptusol,
dessen Hauptbestandteil Eukalyptol = 1,8-Cineol ist [3]) sowie
Xylol (Dimethylbenzol (C,H,[CH,],), ein Benzolhomolog [3])
[55, 70].

Beim Chloroform (Trichlormethan) sowie beim Xylol besteht
der begriindete Verdacht auf Kanzerogenitat [163]. Insofern ist
von einer lokalen Anwendung dieser beiden Losungsmittel in
der Mundhohle dringend abzuraten. Chloroform, Xylol, wie
auch im geringeren Masse Eukalyptusol, wirken zudem zytoto-
xisch [76, 102, 103, 114] und im direkten Kontakt zu Nervenfa-
sern neurotoxisch [17].

Im Implantationsversuch zeigten sich bei Chloropercha auch
180 Tage nach Implantation noch akute entztindliche Verande-
rungen des Gewebes [108]. Mehrere Autoren folgerten aus
ihren Untersuchungen, dass Chloroform aus dieser WF-Paste in
das umgebende Gewebe abgegeben wird und dort eine persi-
stierende Entziindung verursachen kann [108, 118].

Diese WF-Pasten sind zudem mit dem Nachteil behaftet, dass
sie infolge des Verdampfens des Losungsmittels eine erhebliche
Schrumpfung aufweisen [134, 171]. Hinsichtlich ihrer Dichtig-
keit und Volumenbestdndigkeit sind sie anderen WEF-Pasten
deutlich unterlegen [107, 128], was sich nachweislich nachteilig
auf den histologischen Zustand des periapikalen Gewebes nach
einer WF mit diesen Materialien auswirkt [108, 111].

Dabher ist zusammenfassend die Verwendung dieser Materialien
zur WF nicht mehr angezeigt.

2.9 WF-Pasten mit Medikamentenzusatzen

Mitunter wird einigen WEF-Pasten ein starkes Desinfiziens, zu-
meist Paraformaldehyd, und/oder ein Antiphlogistikum (Korti-
kosteroide) zugesetzt [158, 166]. Grundsatzlich werden dararti-
ge Zusdtze aufgrund ihrer lokalen wie auch systemischen
Nebenwirkungen zunehmend kritisch bewertet [158].

2.9.1 (Para-)Formaldehyd-Zusdtze

Zur allgemeinen Bewertung aldehydfreisetzender zahnérztli-
cher Materialien sei auf die diesbeziiglichen Stellungnahmen
der DGZMK/DGZ [150, 151] verwiesen.

WE-Pasten mit einem Zusatz von Paraformaldehyd (Tab.1) spal-
ten wiahrend und nach der Hartung Formaldehyd ab. Aufgrund
der ausgeprédgten neurotoxischen Wirkung des Formaldehyds
[51, Ubersicht bei 82, 140, 143] sind Paristhesien beschrieben
worden, und zwar sowohl bei sachgerechter intrakanalédrer An-
wendung als auch insbesondere nach Uberfiillung des Wurzel-
kanals. Nach BRODIN et al. [17] konnen die WF-Pasten bereits
bei einer Kontaktzeit zu Nervenfasern von nur einer Minute ei-
ne irreversible Hemmung der Nervenaktivitat verursachen.
Sogar bei ausschliesslich intrakanaldrer Anwendung von WEF-
Pasten mit Paraformaldehyd-Zusatz wurden im periapikalen
Gewebe massive chronische entziindliche Reaktionen nachge-
wiesen [42, 47, 156, 157]. Teilweise fiihrten diese entziindlichen
Vorgédnge bis hin zu Nekrosen des Gewebes und Knochenre-
sorptionen [145, 146, 156, 157]. Diese pathologischen Prozesse
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waren bei einer nachweisbaren Uberfiillung der WF-Pasten ins
periapikale Gewebe noch wesentlich ausgepragter [64, 165].
Die Heilung bestehender periapikaler Entziindungen wird
durch die Anwendung dieser WF-Pasten nachweislich verzo-
gert [2, 129, 156, 157]. WE-Pasten mit Zusatz von Paraformalde-
hyd sind somit eindeutig als zytotoxisch zu bewerten. Dies gilt
fir diese WF-Pasten auch im abgebundenen Zustand, wie fiir
N2 nachgewiesen wurde [88].

Im umu-Test ergaben sich fiir die WF-Paste N2 Hinweise auf ei-
ne genotoxische Aktivitét [62]. Eine ausfiihrliche Ubersicht zum
bekannten mutagenen und karzinogenen Potenzial von For-
maldehyd-haltigen zahnérztlichen Materialien findet sich bei
Lewis und CHESTNER [91].

Wie BLock et al. anhand der WF-Paste N2 zeigen konnte,
resultiert nach WF mit Paraformaldehyd-haltigen Materialien
eine systemische Verteilung von Formaldehyd [11], was auch
von anderen Autoren bestatigt wurde [108]. Dies steht in Ein-
klang zu einigen Fallbeschreibungen, bei denen es nach WF mit
Paraformaldehyd-haltigen WEF-Pasten zu systemischen allergi-
schen Reaktionen gekommen war [35]. Insofern ist das allergi-
sierende Potenzial des Formaldehyds eindeutig von klinischer
Relevanz, da ein nahezu ubiquitdr vorkommendes Hapten wie
Formaldehyd bei vielen Patienten eine latente Sensibilisierung
verursachen kann [35]. Dies kann zur Folge haben, dass bei der-
art sensibilisierten Patienten bereits bei der ersten Anwendung
von Paraformaldehyd-haltigen Préparaten eine allergische Re-
aktion auftritt [35]. Mehrfach wurde in der Literatur auf allergi-
sche Reaktionen vom Sofort-Typ (Typ I) nach Anwendung Par-
aformaldehyd-haltiger WE-Pasten hingewiesen [35, 36].

Die Verwendung von WEF-Pasten mit Zusatz von Paraformalde-
hyd ist heute als obsolet anzusehen [45, 86, 91]. In den Qua-
litatsrichtlinien der Europdischen Gesellschaft fiir Endodontologie
sowie von der DGZMK zusammen mit der DGZ wurde die ein-
deutige Empfehlung ausgesprochen, im Rahmen der Wurzelka-
nalbehandlung auf die Verwendung von Aldehydverbindungen
zu verzichten [33, 150, 151].

2.9.2 Kortikosteroid-Zusditze

Kortikosteroide unterdriicken u.a. die Phagozytose sowie den
Leukozytenaustritt [74] und bewirken durch eine generelle
Hemmung der Proteinbiosynthese grundsitzlich eine Unter-
driickung der Antikorperbildung und damit auch eine lokale
Immunsuppression [18, 147]. Dies fiihrt bei Anwendung dieser
WE-Pasten vielfach — auch bei Zusatz eines Desinfiziens oder
eines Antibiotikums — zu einer unkontrollierten lokalen Ver-
mehrung von Mikroorganismen [156, 157], was zumeist eine
Verschlechterung einer bereits im periapikalen Gewebe eta-
blierten Entziindung zur Folge hat [47, 157].

Die Anwendung Kortikoid-haltiger WF-Pasten zur WF kann
heute nicht mehr als addquate Therapie angesehen werden
[158].

3  Wurzelkanalfullstifte (WF-Stifte)

WE-Stifte sind weniger plastisch als WF-Pasten. Sie dienen bei

der WF zur Kondensation von WE-Pasten und bestehen entwe-

der aus Guttapercha, Metall oder Kunststoff [64, 158, 166].

Grundsitzlich weisen WF-Stifte folgende Vorteile auf:

— WE-Stifte weisen im Gegensatz zu den meisten WEF-Pasten
keine Aushartungsschrumpfung auf [158].

— Feste Materialien — wie WEF-Stifte — sind im Allgemeinen bio-
logisch inerter als die meisten WF-Pasten [158].

Auf Stifte, die im Rahmen von chirurgischen Eingriffen (apikale



Verschlussstifte, transdentale Fixation) benutzt werden oder auf
Stabilisierungsstifte (Stiftaufbauten) wird in der vorliegenden
Ubersicht nicht eingegangen.

3.1 Halbfeste WF-Stifte
3.1.1 Guttapercha-Stifte

Sie bestehen aus Guttapercha (20-45 Massen%), Zinkoxid
(33-61,5 m%), Wachsen und Kunststoffen als Weichmacher
(1,0-4,1 m%), Schwermetallsulfaten als Réntgenkontrastmittel
(1,5-31,2 m%), Farbstoffen zur ISO-Kodierung (1,5-3,4 m%)
sowie aus einigen Spurenelementen (unter 1 m%: u.a. Cd, Cu,
Fe, S, Ti) [40, 49, 56, 68]. Einerseits aufgrund der Tatsache, dass
natiirlich vorkommende Zinkminerale stets als Nebenbestand-
teil Cadmium enthalten, und andererseits aufgrund der Rein-
heitsvorgaben fiir Zinkoxid als Bestandteil von Arzneiproduk-
ten enthalten Guttapercha-Stifte Spuren von Cadmium. Zwei
Stellungnahmen der DGZMK und DGZ zufolge [148, 149] sind
Gesundheitsgefdhrdungen der Patienten durch die enthaltenen
Spuren an Cadmium auch unter extremsten Bedingungen
(komplette Auflésung der in den Wurzelkanélen befindlichen
Guttapercha-Stifte und vollstandige Resorption des so frei
werdenden Cadmiums) ausgeschlossen. Zur Entfernung alter,
klinisch und rontgenologisch unauffalliger WF besteht unter
diesem Aspekt keinerlei Indikation [148, 149].
Guttapercha-Stifte gehoren zur Gruppe der Beta-Guttapercha
[48, 132]. Beta-Guttapercha weist die gleichen mechanischen
Eigenschaften wie die natiirlich vorkommende Alpha-Form auf,
besitzt jedoch einen um 9 °C niedrigeren Schmelzpunkt [48].
Bei beiden Guttapercha-Formen handelt es sich um Trans-Iso-
mere des Polyisoprens (trans-1,4-Polyisopren) [48, 132]. Wird
Alpha-Guttapercha iiber den Schmelzpunkt hinaus erhitzt und
sehr langsam wieder abgekiihlt (0,5 °C/h), so rekristallisiert er-
neut die Alpha-Form, bei normaler oder schneller Abkiihlung
wandelt es sich in die Beta-Form um [48].

Die Biokompatibilitat der Guttapercha-Stifte ist insgesamt als
gut zu bewerten, wobei jedoch offensichtlich zwischen der
Gewebevertraglichkeit des reinen Guttaperchas und jener
von dentalen Guttapercha-Stiften zu unterscheiden ist [119].
Wiéhrend reines Guttapercha nach Untersuchungen von
SPANGBERG und LANGELAND [146] als ein Material mit dusserst
geringer Toxizitdt anzusehen ist, wiesen dentale Guttapercha-
Spitzen sowohl eine geringe antimikrobielle Wirkung [101] als
auch eine teilweise ldnger andauernde Zytotoxizitat bei direk-
tem Zellkontakt auf [24, 104, 116, 119]. In Schweinen verur-
sachten subkutan implantierte dentale Guttapercha-Spitzen
eine lokalisierte Gewebereaktion, indem Makrophagen und
mehrkernige Riesenzellen nachgewiesen wurden [142]. Den
Autoren zufolge kann tiber den Apex ins periapikale Gewebe
iiberstopftes Guttapercha die Heilung einer bestehenden pe-
riapikalen Lasion verzogern [142]. Dies wurde auch von SERE-
NE et al. [139] bestétigt. Diese Arbeitsgruppe untersuchte in
vitro die durch Guttapercha-Spitzen induzierte Aktivierung
des Komplementsystems und kam zu dem Ergebnis, dass auf-
grund der beobachteten Aktivierung des Komplementsys-
tems, Guttapercha-Spitzen — sofern sie ins periapikale Gewe-
be tiberstopft werden — die feingewebige Heilung des periapi-
kalen Gewebes negativ beeinflussen konnen [139]. Diese
geschilderten negativen Eigenschaften sind wahrscheinlich
durch das in den Guttapercha-Stiften enthaltene Zinkoxid
bedingt [119].

Als dusserst seltene Komplikation bei der Anwendung von
Guttapercha im Rahmen einer WEF ist der Literatur eine Kasuis-
tik einer allergischen Reaktion auf Guttapercha-Stifte zu ent-
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nehmen [12]. In dem geschilderten Fall lag bei dem Patienten
eine bekannte Latex-Allergie vor. Bei der WF ist es zu einer
Uberfiillung der palatinalen Wurzel eines oberen Molaren mit
Guttapercha gekommen, welche unmittelbar eine diffuse Urti-
karia zur Folge hatte [12]. Vermutlich konnen Patienten, welche
eine Sensibilisierung gegeniiber Naturlatex (cis-Polyisopren)
aufweisen, unter Umstdnden auch allergisch auf das chemisch
dhnliche Guttapercha (trans-Polyisopren) reagieren [12].
Guttapercha-Stifte sollten — wie schon erwahnt — stets in Kom-
bination mit einer WF-Paste benutzt werden, und zwar auch bei
WE-Techniken mit thermisch plastifizierter Guttapercha [143,
152].

Insgesamt erfiillen Guttapercha-Stifte in einem hohen Masse
die Anforderungen, die unter den Aspekten Gewebevertrag-
lichkeit, Abdichtungsverhalten, Handhabung und ggf. notwen-
dige Entfernbarkeit an WF-Stifte zu stellen sind [u.a. 53].

3.2 Feste WF-Stifte

Festen WE-Stiften wird der Vorteil nachgesagt, dass sie auf-
grund ihrer Steifigkeit besser zur Fiillung enger und gekriimm-
ter Wurzelkandle geeignet sein sollen als Guttapercha-Stifte
[54, 66]. Diesem Vorteil stehen indes erhebliche Nachteile ge-
geniiber: Da feste WF-Stifte im Gegensatz zu Guttapercha-Stif-
ten keine Kompressibilitdt aufweisen und somit nicht im Wur-
zelkanal kondensiert werden konnen [66], erhoht dies aufgrund
der den meisten WF-Pasten eigenen Abbindekontraktion die
Wahrscheinlichkeit von Randundichtigkeiten. Dies gilt umso
mehr, als es praktisch nicht moglich ist, den Wurzelkanal {iber
seine gesamte Lange kreisrund aufzubereiten, sodass er weitge-
hend den Dimensionen eines festen WE-Stiftes entspricht [66].
Verschiedene Autoren [54, 66] wiesen in diesem Zusammen-
hang darauf hin, dass diese erforderliche kreisrunde Aufberei-
tung insbesondere bei der Instrumentierung gekriimmter Wur-
zelkandle — also jene Kanile, bei denen die Anwendung der
festen WE-Stifte teilweise empfohlen wird [159] — in den aller-
seltensten Féllen gelingt. Insofern resultiert bei der Anwendung
von festen WEF-Stiften zumeist eine deutlich schlechtere Ab-
dichtung der Wurzelkandle im Vergleich zur Anwendung von
Guttapercha-Stiften [60, 66].

Dartiber hinaus ist bei einer ggf. indizierten Revision einer WF
deren Entfernung durch feste Stifte erschwert, teilweise sogar
unmoglich [66, 166].

3.2.1 Silberstifte

Kommen WEF-Stifte aus Silber mit Gewebefliissigkeit in Kon-
takt, so korrodieren sie in unterschiedlichem Ausmass bis hin
zur Desintegration der Stifte [75, 179], wobei zytotoxische Pro-
dukte (Silbersulfide, -chlorid, -sulfate und -karbonate) entste-
hen [57, 59, 94]. Derartige Korrosionsvorgange kénnen auch im
Wurzelkanal auftreten (Abb. 3b), sofern die Silberstifte nicht all-
seits vollstandig von einer nicht-resorbierbaren WF-Paste um-
geben sind [13, 66]. Korrosionsprodukte konnen in das periapi-
kale Gewebe gelangen, wie von zahlreichen Autoren
nachgewiesen wurde [176, 179] und dort einerseits zu einer
durch Silbersulfide verursachten, blau-schwarzen Verfarbung
der Mundschleimhaut im Bereich der Wurzelspitze von mit Sil-
berstiften gefiillten Zahnen fithren [94]. Derartige Korrosions-
produkte sind andererseits haufig die Ursache fiir akute
und/oder chronische Entziindungsreaktionen im periapikalen
Gewebe [57, 138] (Abb. 3a).

Aus diesen Griinden wurde versucht, teflon- oder guttapercha-
beschichtete Silberstifte zur WF zu erproben [106, 167], wobei
sich derartige Stifte in der endodontischen Praxis aber nicht
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durchsetzen konnten.

Wihrend einige Autoren die Gewebevertraglichkeit von Silber-
stiften im Implantationstest als gut bis nur leichte Entziin-
dungsreaktionen verursachend bewerteten [26, 37, 177], resul-
tierten in einer anderen Studie schwere Gewebeverdanderungen
beim Rhesus-Affen nach Silberstiftapplikation [117].

Ferner weisen WF-Stifte aus Silber eine im Vergleich zu den
WE-Pasten deutlich erhohte Radioopazitat auf [62, 164], was die
radiologische Uberpriifung der WF erschweren kann [66, 88,
158, 166].

3.2.2 Titanstifte

Diese WE-Stifte korrodieren praktisch nicht [54] und sind weitge-
hend als biologisch inert zu bezeichnen [98]. Sie weisen bei der
Abdichtung jedoch die gleichen Nachteile wie die Silberstifte auf.
Einigen Autoren zufolge konnen Titanstifte bei der WF von sehr
engen und stark gekrtimmten Wurzelkanalen hilfreich sein, wo-
bei sie jedoch den Wurzelkanal wegen ihres runden Quer-
schnitts und der fehlenden Komprimierbarkeit nicht gut ab-
dichten [54, 67]. Wurzelkanale, die im apikalen Bereich bis zur
ISO-Grosse 30 oder grosser aufbereitet wurden, lassen sich
stets vorteilhafter mit Guttapercha verschliessen [54, 159, 166].
Die Rontgensichtbarkeit der WF-Stifte aus Titan ist deutlich ge-
ringer als jene der Silberstifte [49, 77]. Sie ist jener der Gutta-
percha-Stifte dhnlich, sodass rontgenologisch die Differenzie-

Abb. 3

a) Mit Silberstiften wurzelkanalgefillter Zahn 15, assoziiert
mit einer akuten apikalen Parodontitis; b) nach Entfernung der Sil-
berstifte sind lber die gesamte Ldnge deutliche Korrosionserschei-
nungen (schwérzliche Verfarbungen) an beiden Stiften zu erkennen

Fig.3 a) Canal radiculaire de la dent 15 obturée a l'aide de cénes
d’argent, associé a une parodontite apicale aigué; b) des signes nets
de corrosion (coloration noire) sont visibles sur toute la longueur
aprés le retrait des deux cénes d’argent.
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rung zwischen einer WF aus Guttapercha- und Titan-Stiften
teilweise nicht moglich ist [77].

3.2.3 Kunststoffstifte

Diese mit Alpha-Guttapercha ummantelten Kunststoffstifte
(aus Polysulfon [23]) erreichen bei nur geringgradiger Erwar-
mung der Guttapercha eine gute Abdichtung des Wurzelkanals
[20, 21, 22, 137]. Dabei ist zu bedenken, dass Guttapercha mit
zunehmender Temperatur eine gering ausgepragte Expansion
aufweist [48, 132], was zur Folge hat, dass bei einer Abkiihlung
der zuvor auf etwa 80 °C erwarmten WEF-Stifte eine Schrump-
fung der Guttapercha zu beobachten ist [132]. Tatsachlich konn-
ten mehrere Autoren zeigen, dass bei alleiniger Anwendung
derartiger Stifte eine erheblich schlechtere Wanddichtigkeit re-
sultierte als bei einem kombinierten Einsatz mit einer WF-Paste
[71, 152]. Insofern miissen auch diese WF-Stifte ausnahmslos in
Kombination mit einer WF-Paste eingesetzt werden. Ein Vertre-
ter dieser WEF-Stifte ist das Thermafil-System (Dentsply DeTrey,
Konstanz).

Hinsichtlich der Arbeitssicherheit ist eine gewisse Vorsicht bei
der Anwendung dieser Systeme geboten, da es teilweise zu
Uberfiillungen in das periapikale Gewebe kommen kann, wie
von mehreren Autoren beschrieben wurde [20, 21, 22, 28, 58,
73]. Dartiber hinaus wurde von JUHLIN et al. [73] berichtet, dass
bei WF mit dem Thermafil-System die Kunststoffstifte im apika-
len Endabschnitt des Wurzelkanals teilweise nicht mehr von
Guttapercha ummantelt waren, weil Guttapercha wihrend des
Abfiillvorgangs vom Stift abgestreift wurde. Somit konnte es,
den Autoren zufolge, zu einem direkten Kontakt zwischen Tra-
gerstift und dem periapikalen Gewebe kommen.

Bei einer spater ggf. notwendigen Revision einer mit diesen
Stiften erfolgten WF erschweren die Kunststoffstifte mitunter
die Entfernung der WF [23].
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